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CITO TEST ASTRO
Швидкий тест для виявлення     антигенів астровірусів
ІНСТРУКЦІЯ

Використання

Тест на виявлення астровірусів є однокроковим імунохроматографічним аналізом для якісного виявлення астровірусів у зразках фекалій.
Введення

Астровіруси є збудниками інфекційних гастроентеритів як у дітей (в тому числі і немовлят), так і у дорослих. Основним механізмом передачі інфекції є фекально-оральний. 

Симптомами вірусного гастроентериту є секреторна діарея, блювота, головний біль, лихоманка, кишкові кольки. Звичайно, при астровірусному гастроентериті симптоми розвиваються протягом 1-2 днів і продовжуються до 3 днів. 

Принцип тесту

Тест на астровіруси є якісним імунохроматографічним аналізом для виявлення астровірусів у зразках фекалій. 

Під час тестування зразок вступає в реакцію з фарбованим комплексом (мишачі моноклональні антитіла до астровірусів – червоні мікросфери), який був заздалегідь нанесений та висушений на мембрані тесту. Суміш мігрує вздовж мембрани під дією капілярної сили. У випадку позитивного результату, специфічні антитіла, які присутні на тестовій ділянці мембрани, будуть захоплювати фарбоване сполучення з утворенням кольорової тестової лінії. Суміш продовжує просуватися вздовж мембрани до імобілізованих антитіл, розміщених на контрольній ділянці тесту, де буде завжди з’являтися лінія зеленого кольору. Наявність цієї зеленої лінії служить підтвердженням достатньої кількості використаного зразку, заповнення капілярів мембрани, а також внутрішнім контролем якості для реагентів.

Зберігання і стабільність

Зберігати тест запакованим у блістер при температурі 2-30ºC. Тест зберігає стабільність до моменту закінчення терміну придатності, вказаного на кожному блістері. Тест повинен знаходитися в закритому пакеті до моменту використання. Не заморожувати. 

Застереження

· Лише для професійної in vitro діагностики.
· Не використовувати після закінчення терміну придатності.
· Всі зразки можуть вважатися потенційно небезпечними і поводитися з ними слід як з інфекційним матеріалом.
· Після тестування тест слід знищити в контейнері для біологічно небезпечних матеріалів.
Забір і підготовка зразків
Зразки фекалій слід збирати в чисту ємкість. Тестування повинно бути проведено відразу після їх забору. 

Зразки можуть зберігатися в холодильнику (2-4 ºC) протягом 1-2 днів. Для тривалого зберігання (до 1 року) вони повинні зберігатися при температурі –20ºC.   В даному випадку перед тестуванням зразки повинні бути розморожені і доведені до кімнатної температури.

Приготування зразку (дивись ілюстрацію)
·  (1) Зніміть з пробірки кришечку з паличкою, за допомогою якої візьміть достатню кількість зразку (200-300 мг). Якщо випорожнення рідкі, внесіть в пробірку за допомогою піпетки 200-300 мкл зразку. 
· (2) Закрийте пробірку з розчинником та зразком фекалій. Збовтайте пробірку для того, щоб отримати однорідну суспензію зразку. 
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Надані матеріали

· блістер-тест 

· пробірка для зразку із розчинником
· інструкція

Матеріали необхідні, але не надані

· одноразові рукавички

· годинник
· пробірки

· ємкість для забору зразку
· піпетка
Процедура тестування
Доведіть тест, зразки фекалій до кімнатної температури (15-30ºC) перед тестуванням. Не відкривати пакет доки Ви не готові до проведення аналізу. Перед відкриванням упаковки необхідно довести до кімнатної температури необхідну для проведення аналізу кількість тестів. 
Існує два можливих варіанти виконання тесту: 

A) Використання однієї упаковки блістер-тесту як тест-картки:

1. Відріжте від блістеру одну упаковку тесту, тримаючись за незапаяний бік тесту, відкрийте його, знімаючи верхній шар фольги. Не виймайте тест з блістерної упаковки і використайте як можна швидше. 

2. Заздалегідь збовтайте пробірку з калом для того, щоб отримати суспензію зразку. Відламайте кінчик кришечки пробірки (3). 

3. Покладіть одну упаковку блістер-тесту горизонтально. Внесіть 5 крапель або 150 мкл отриманого зразку на білу ділянку тесту (4). Використовуйте окрему пробірку та тест-систему для кожного зразку фекалій. Облік результату тестування проводиться через 10 хвилин без подальшого втручання.

B) Використання однієї упаковки блістер-тесту як тест-смужки методом занурення: 
1. Відріжте від блістеру одну упаковку тесту, тримаючись за незапаяний бік тесту, відкрийте його, знімаючи верхній шар фольги. 

2. Заздалегідь збовтайте пробірку для того, щоб отримати суспензію зразку. Відламайте кінчик кришечки пробірки (3). 

3. Внесіть 10 крапель отриманого зразку в іншу пробірку (5). Тримаючи блістер-тест вертикально, занурте білим кінцем тесту в зразок, не перевищуючи межі занурення, вказанної на тесті стрілками. Облік результату тесту проведіть через 10 хвилин без подальшого втручання.
В залежності від концентрації астровірусів у зразку позитивний результат можна отримати вже через 3 хвилини. Проте, для отримання достовірного результату необхідно провести облік результатів через 10 хвилин.
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Інтерпретація результату (дивись малюнок)
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Негативний результат: лише одна лінія зеленого кольору (С)  з’явиться на мембрані тесту (контрольна ділянка тесту).
Позитивний результат: в доповнення до зеленої контрольної лінії  також з’являється чітка червона тестова лінія (Т) на мембрані тесту (ділянка результату). 

Недійсний результат: відсутність контрольної лінії (зеленої) незалежно від появи чи відсутності результативної лінії (червоної). Недостатня кількість зразку, неправильна техніка виконання тесту чи псування реагентів є найвірогіднішими причинами відсутності контрольної лінії.  Перегляньте техніку виконання та повторіть процедуру тестування з новим тестом. Якщо проблема залишається, припиніть тестування та зв’яжіться з Вашим  дистрибутором.

Примітка до інтерпретації результату тесту.

Інтенсивність червоної лінії на тестовій ділянці тесту буде залежати від концентрації астровірусів, присутніх у зразку. Однак, ні кількісний вміст, ні ступінь підвищення астровірусів неможливо визначити даним якісним тестом. 

Контроль якості
Тест має внутрішній контрольний пристрій. Зелена лінія, яка з’являється на контрольній ділянці тесту, є тим самим внутрішнім контрольним пристроєм. Вона підтверджує достатню кількість зразку і правильну техніку виконання тесту. 

Обмеження

1. Тест повинен бути проведений протягом 2 годин після відкриття запаяної упаковки. 

2. Надлишок зразку фекалій може стати причиною неправильного результату (з’являються коричневі лінії). Повторіть тестування.

3. Через тиждень від початку захворювання кількість вірусів у фекаліях зменшується, таким чином зразок стає менш чутливим. Тому зразок фекалій повинен бути зібраний протягом першого тижня від початку появи симптомів захворювання.

4. За допомогою даного тесту можна встановити попередній діагноз астровірусної інфекції. Остаточний діагноз повинен бути встановлений лікарем після всіх клінічних та лабораторних досліджень.

Очікувані результати

Негативні результати очікуються у здорових немовлят, дітей і також у дорослих.

Виконання

Оцінка роботи тесту була проведена методом порівняння  результатів, отриманих при використанні тесту на астровіруси та комерційних ІФА тестів на астровіруси.

Чутливість

Виявлення астровірусів показало >94% чутливості. 

Специфічність

Виявлення астровірусів показало >99% специфічності.

Використання моноклональних антитіл у тесті забезпечило високий рівень специфічності при виявленні даних вірусів.
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